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3-D (level information) on 
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Dalla manometria convenzionale alla
manometria ad alta risoluzione
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Elementi Fondamentali:

1) Punti di registrazione pressoria molteplici 
e ravvicinati

2) Software per plottaggio
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Uso dei colori. Valori uguali di pressioni
raffigurati con lo stesso colore
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Hardware for HRM
Multi-channel catheter
– Dent catheters are auto-claveable

• easy cleaning
– Low price compared to solid state

• Buy 2-4 catheter for fast turn around time

HIGH RESOLUTION MANOMETRY
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Muscolo striato

1° muscolo liscio

2° muscolo liscio
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DISORDINI DELLA 
MOTILITA’ ESOFAGEA



Normal

10-lumen
catheter

21-lumen
catheter
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MANOMETRIA ESOFAGEA MANOMETRIA ESOFAGEA 
CONVENZIONALECONVENZIONALE

Tono basale del LES aumentato. 
Rilasciamenti occasionali, 

incompleti alla deglutizione. 
Aperistalsi.

MANOMETRIA ESOFAGEA MANOMETRIA ESOFAGEA 
TOPOGRAFICATOPOGRAFICA

Assenza normale topografia 
peristaltica. Contrazioni isobariche 
lungo tutto l’esofago che terminano 
bruscamente a livello di un LES non 

rilasciante
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